
OBSTACLE

Pression VOLUME (ou 
débit inspi)

MODE PRESSION CONSTANT ¯
MODE VOLUME


CONSTANT

FUITES NON 
INTENTIONNELLES

Pression Volume 
(ou débit)

MODE PRESSION CONSTANT
(sauf si fuite massive) 

MODE VOLUME

¯
CONSTANT
(sauf si fuite massive)



ASYNCHRONIE DE 
PHASE

2 fréquences différentes

Découplage complet

Frequence ventilateur > malade

Double déclenchement

Autodéclenchement

découplage isolé

Fréquence patient> Fréquence
ventilateur

Effort inneficace

A A

P

A A

0

C A

0 P

P

Ø

ASYNCHRONIE DE DEBIT

ETAPE 3 : QUI FAIT QUOI?

Que fait le ventilateur? : Cycles Contrôlés ou Assistés ?

Que veut le malade? demande Patient ou 0 demande ?

ASYNCHRONIE DE RYTHME ASYNCHRONIE DANS LE CYCLE

FUITES et/ou
OBSTRUCTIONS

ETAPE 2 : ASYNCHRONIE patient/ventilateur

ETAPE 1 : ANALYSE VISUELLE DU 
TRACE

TRAITERC

1

2

EFFORT INTRACYCLE

A (or 
C)

P

CYCLE LONG ou

Cyclage tardif

CYCLE COURT

Ou cyclage précoce

A (or C)

P

A (or C)

P

3

Pas ou peu de fuites et pas de
signes d’obstructions

C NON= bien ventilé

OUI

ET/OU

La demande du malade est 
supérieure au débit envoyé par 
le ventilateur

La demande du malade est plus 
courte ou plus longue que celle 
du cycle envoyé par le 
ventilateur


